
Результат в течение 24 часов!

Лабораторная диагностика         
урогенитального микоплазмоза

ДИНА  ИНТЕРНЕШНЛ®

   Ципрофлоксацин
   Офлоксацин

Определение чувствительности 
к широкому спектру 
антибиотиков:

  Доксициклин
  Пристинамицин
  Рокситромицин
  Азитромицин
  Джозамицин

Идентификация 
урогенитальных 
микоплазм:

  Ureaplasma spp.
  Mycoplasma hominis
  Количественное 
определение 

  Визуальное считывание

MYCOFAST® EVOLUTION 3®MYCOFASTMYCOFASTMYCOFASTMYCOFAST® EVOLUTIOVOLUTIOVOLUTION N VOLUTION VOLUTIO 3



4. ИНКУБАЦИЯ ВО ФЛАКОНЕ UMMt

Инкубировать флакон, 
содержащий 0,5 мл инокулированной  
среды UMM, в течение 24–48 часов 
при 37 °С.

1. ВЗЯТИЕ ОБРАЗЦА

Поместить тампон в среду UMMt  (3 мл),
двигая в среде из стороны в сторону.
Образец транспортировать в лабораторию
(хранение  образца: 20 часов при температуре
18–25 °С, 56 часов при 2–8 °С).

2. ВОССТАНОВЛЕНИЕ
СРЕДЫ UMMlyo (+3 мл)
с помощью содержимого
инокулированной среды
UMMt  (3 мл). Тщательно
перемешать.

Скрининговый метод исследования

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ИНОКУЛИРОВАННОЙ
СРЕДЫ UMMlyo

Из полученной 
инокулированной среды  
UMMlyo  (+ 3 мл) перенести 
0,5 мл в пустой флакон UMMt.

Хранить оставшуюся 
засеянную среду UMMlyo 
(2,5 мл) при температуре 2–8 °С.

Желтая среда после 24 часов: 
продолжить инкубацию

Желтая среда после 48 часов: 
Отрицательный результат

Красная или оранжевая среда 
после 24 –48 часов: положительный результат.

5. УЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ СКРИНИНГА

UMMt UMMlyoUMMt

3 мл

UMMlyo UMMt

2,5 мл 0,5 мл

Этап скрининга: наличие или отсутствие микоплазм  
(положительные результаты через 24 часа).

Подтверждение диагноза минимум через 48 часов 
после начального этапа скрининга.

0,5 мл

UMMt

UMMt UMMtUMMt

Отрицательный результат Положительный результат

Продолжить диагностику с помощью плашки MYCOFAST® EvolutioN 3 и флакона UMMlyo (2,5 мл).



1. ВЗЯТИЕ ОБРАЗЦА

Поместить тампон в среду UMMt  (3 мл),
двигая в среде из стороны в сторону.
Образец транспортировать в лабораторию
(хранение  образца: 20 часов при температуре
18–25 °С, 56 часов при 2–8 °С).

2. ВОССТАНОВЛЕНИЕ
СРЕДЫ UMMlyo (+3 мл)
с помощью содержимого
инокулированной среды
UMMt  (3 мл). Тщательно
перемешать.

Прямой метод исследования

Примеры интерпретации результатов 

3. ИНОКУЛЯЦИЯ ПЛАШКИ

Идентификация и количественное определение

4. ИНКУБАЦИЯ 24–48 ЧАСОВ ПРИ 37 °С

5. ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

Uu Uu Uu L SXT E Mh
 103 104 ≥105 U.u. 0 M.h. ≥104

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7  c                      C

DO DO PT
4 8 2

8 9 10

 ROX ROX AZM AZM JM JM CIP CIP OFX OFX
1 4 0,5 4 1 4 1 2 1 4

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

UMMt UMMlyoUMMt

3 мл

 Uu Uu Uu L SXT E Mh
 103 104 ≥105 U.u. 0 M.h. ≥104

DO DO PT
4 8 2

 ROX ROX AZM AZM JM JM CIP CIP OFX OFX
1 4 0,5 4 1 4 1 2 1 4

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ureaplasma urealyticum (U.u.) 103 КОЕ/мл

Ureaplasma urealyticum  (U.u.) 104 КОЕ/мл

Ureaplasma urealyticum  (U.u.) >105 КОЕ/мл

Mycoplasma hominis  (M.h.) >104 КОЕ/мл

Ureaplasma urealyticum  (U.u.) 103 КОЕ/мл
Mycoplasma hominis  (M.h.) >104 КОЕ/мл

S: Чувствительные

I: Промежуточные

R: Резистентные

Нет роста Нет роста

Рост Нет роста

Рост Рост

Идентификация Чувствительность

Бактериальный рост оценивается визуально, по изменению цвета.

Нет роста

Рост

Чувствительность к антибиотикам

Снять липкую пленку, потянув за ярлычок, и добавить в лунки каждого ряда
следующее:

  лунки 1–20 – 100 мкл инокулированной среды UMMlyo;

  лунки 6–7 – 50 мкл стимулятора роста S. M.h;

  лунки 1–20 – 2 капли парафинового масла.



ЗАО «Дина Интернешнл» – эксклюзивный дистрибьютор компании ELITech Microbio в России 
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Наборы для диагностики микоплазмоза

* Вид, ранее известный как Ureaplasma urealyticum, был разделен на два новых вида: Ureaplasma parvum и Ureaplasma urealyticum.

№ 00036 № 00077 № 00836

Состав наборов Количество

UMMt: флакон с транспортной средой (3 мл) 25 35 35

UMMlyo: флакон с лиофилизированной 
питательной средой (+ 3 мл UMMt )

25 35 –

MYCOFAST® EvolutioN 3: 
плашка на 20 лунок

25 – –

S. M.h.: стимулятор роста 
Mycoplasma hominis (4,5 мл)

2 – –

MYCOFAST EvolutioN 3 (25 тестов) Арт. № 00036

Набор MYCOFAST® EvolutioN 3 предназначен для одноэтапного обнаружения, количественного учета 
и идентификации Ureaplasma spp.* (U.u.) и Mycoplasma hominis (M.h.) в различных клинических пробах (эндо-
цервикальных, вагинальных, уретральных, желудочных секретах, моче, сперме), а также для определения 
чувствительности U.u. и M.h. к 7 тестируемым антибиотикам (Доксициклин, Рокситромицин, Азитромицин, 
Джозамицин, Ципрофлоксацин, Офлоксацин) в двух концентрациях и 1 антибиотик (Пристинамицин) 
в 1-й концентрации. Результат в течение 24 часов на одном планшете.

UMMt-UMMIyo (35 тестов) Арт. № 00077

Набор UMMt-UMMlyo предназначен для определения наличия U.u. и M.h., присутствующих в клинических 
пробах. Включает транспортную среду UMMt (3 мл) и питательную среду UMMlyo (+3 мл UMMt), для предва-
рительного обнаружения микоплазм U.u. и M.h.

UMMt (35 тестов) Арт. № 00836

Набор UMMt предназначен для взятия, хранения, транспортировки штаммов микоплазм U.u. и M.h., при-
сутствующих в клинических образцах. Срок хранения образца в транспортном флаконе 20 часов при 
18–25 °С, 56 часов при 2–8 °С. Данная среда является дополнением к наборам MYCOFAST® Evolution 3 
(25 тестов) Арт. 00036, UMMt-UMMIyo (35 тестов) Арт. 00077.


